
Patiënt heeft cerebrale 
aneurysmaclip

Is de clip 
geïmplanteerd in 

Nederland in 
2000 of later?

Is de clip in 
Nederland 

geïmplanteerd?

Nee

Is de clip niet-
ferromagnetisch? 

Bepaal Dit op basis 
van informatie over 
het ziekenhuis van 
implantatie aan de 
hand van tabel 4.

Ja

Nee/onduidelijk

Is het type clip te 
achterhalen?

Laat de beelden 
beoordelen door een MR 

veiligheidsdeskundige
Ja

Nee

Vraag om advies door MR 
veiligheidsdeskundige incl. 
risico-inschatting (m.b.v. 

tabel 4, 5 en 7)

Laat de radioloog een 
risico-baten afweging 

maken

Wegen de 
voordelen van de 

MRI-scan op 
tegen de risico’s?

Is er toestemming 
van de patiënt?

Ja

MRI mogelijk voor 1,5 T 
whole body MRI-scanner 
met horizontale/gesloten 

supergeleidende magneet, 
voorwaarden omgeschreven 

in aanbeveling 3.

Ja

MRI niet toegestaan

MRI toegestaan bij 1,5 of 3T 
met whole body MRI-

scanner met horizontale/
gesloten supergeleidende 

magneet

Nee

Nee

Heeft de patiënt 
eerder MRI 
onderzoek 

ondergaan?

Nee/onduidelijk

Is de clip 
ferromagnetisch 
volgens tabel 1?

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee
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Initiatiefnemend cluster 

NB1: Dit stroomschema hoort bij de module ‘MRI bij 
cerebrale aneurysmaclip’ van richtlijn ‘Gebruik MRI 
bij patiënten met implantaten ’. Lees altijd de 
overwegingen en aanbevelingen van de betreffende 
module voor nuances, eventuele afwijkende situaties 
en extra achtergrondinformatie. 
NB2: Betrek de patiënt bij de besluitvorming.
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