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Kennislacunes 
Inleiding 
Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn Thermolabiele flexibele endoscopen is systematisch gezocht 
naar onderzoeksbevindingen die nuttig konden zijn voor het beantwoorden van de uitgangsvragen. 
Een deel (of een onderdeel) van de hiervoor opgestelde zoekvragen is met het resultaat van deze 
zoekacties te beantwoorden, een groot deel echter niet. Door gebruik te maken van de evidence-
based methodiek (EBRO) is duidelijk geworden dat er nog kennislacunes bestaan. De werkgroep is 
van mening dat (vervolg)onderzoek wenselijk is om in de toekomst een duidelijker antwoord te 
kunnen geven op vragen uit de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep per module aangegeven 
waar wetenschappelijke kennis beperkt is en dus op welke vlakken nader onderzoek gewenst is. 

Module Minimale eisen 
Geen systematische search uitgevoerd. 

Module Randvoorwaarden  
Geen systematische search uitgevoerd. 

Module Reiniging flexibele kanaalloze endoscopen  
• Het is onbekend of handmatige reiniging en desinfectie van kanaalloze flexibele endoscopen 

een groter risico op contaminatie geeft dan machinale reiniging en desinfectie. 

• Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat desinfectie met UV-C-licht effectief een groter 
of gelijkwaardig risico op contaminatie geeft dan machinale reiniging en desinfectie van 
kanaalloze flexibele endoscopen. 

Module Voorreiniging flexibele endoscopen 
• Leidt het verlengen van het tijdsinterval tussen de eerste handmatige voorreiniging op de 

behandelkamer en de daaropvolgende stappen in het reinigings- en desinfectieproces tot 
meer contaminatie van flexibele endoscopen na het volledig doorlopen van het gehele 
reinigings- en desinfectieproces? 

• Leidt het verlengen van het tijdsinterval tussen de eerste handmatige voorreiniging op de 
behandelkamer en de daaropvolgende stappen in het reinigings- en desinfectieproces tot 
meer klinisch significante infecties en kruisbesmettingen tussen patiënten? 

• Wat is de invloed van het aanpassen van het tijdsinterval tussen de eerste handmatige 
voorreiniging op de behandelkamer en de daaropvolgende stappen in het reinigings- en 
desinfectieproces op gerelateerde arbeids- en zorgkosten? 

Module Drogen en opslag 
Is er een relatie tussen de lengte van de bewaartermijn van flexibele endoscopen en het optreden 
van contaminatie? 

 

 


